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GAMINIO INSTRUKCUA

Pozicionavimo priemonés Curera Positioning
Gaminiams:
Curera® padéties reguliavimo pagalve
Curera® padéties reguliavimo ritininé atrama
Curera® pagalvé nugarai
Curera® pagalvé kaklui
Curera® Multi pillow pagalve
Curera® atrama

Gamintojas:

care of sweden

SUPPORTING LIFE

UAB “Slaugivita”
Dubijos g. 16, LT-77172 Siauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

Vartotojo instrukcijos numeris: 95-001005

2 1345 Ol 191

CE


mailto:info@slaugivita.com
mailto:info@slaugivita.com
http://www.slaugivita.com/
http://www.slaugivita.com/

Turinys

Svarbios saugos priemonés
Jvadas

Valymas

Kita informacija
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SVARBIOS SAUGOS PRIEMONES
Pries naudodami perskaitykite visas instrukcijas

Ispéjimas!
1. Gaminys turi bati naudojamas tik pagal Sioje instrukcijoje nurodytg paskirtj. Gaminio negali derinti,
surinkti ar taisyti su kitomis nei Sioje instrukcijoje ar kitoje Care of Sweden dokumentacijoje

nurodytomis dalimis, priedais ar atsarginémis dalimis.

2. Higieninis uzvalkalas neleidzia prasiskverbti skysciui ar orui, taciau jis laidus garams. Uztikrinkite,
kad pacientas yra tinkamoje padétyje, kad iSvengtuméte uzdusimo rizikos.

3. Reguliuokite gaminio padétj ir naudokite jj taip, kad jis nejstrigty ar nebdty paZeistas. PASTABA:
ypatingai saugokite, kad jis nebity pazeistas dél jstrigimo naudojant lovos turéklus.

4. NENAUDOKITE arti ugnies Saltiniy/karsty pavirsiy, tokiy kaip krosneliy, deganciy cigareciy ar karsty
lempy. Nors gaminys yra iSbandytas dél gaisro, jj galima paZeisti, jei liesis su ugnies Saltiniais.



1. Jvadas
Pries naudodami visada perskaitykite vartotojo instrukcija.

1.1.Bendra informacija

Si sistema yra medicininé jranga, turinti CE Zenklinima pagal MDD 93/42/EEC. Sistema buvo i$bandyta ir
patvirtinta pagal tokius standartus: SS 876 00 01, SS 876 00 04, SS 876 00 02, SS-EN-ISO 14971, SS-EN
ISO 10993-1, SS-EN-ISO 12952, EN 14126.

1.2.Paskirtis

Curera® Positioning — tai pagalviy ir atramy, skirty palengvinti ir reguliuoti pacienty padétj visose
sveikatos prieZilros vietose, asortimentas. Gaminiy asortimentas yra platus ir atitinka poreikius
atramai ir palengvinimui. Taciau, net naudojant Curera® Positioning visada reikalinga keisti padét;.
Padéties reguliavimas reikalingas, kad bity patogu vartotojui, visada svarbu klausti, kg pacientas jaucia.
Kad pacientas geriau ir patogiau jaustysi nerekomenduojame, kad higieninis uzvalkalas tiesiogiai liestysi
prie odos. Naudokite Curera® Positioning taip, kad neblty tempimo ir kontraktliros. Padéties
reguliavimas gali bati atliekamas remiantis diagnoze ir turéty biti parenkamas atsizvelgiant j bet kokias
kontraindikacijas.

Siuos gaminius lengva naudoti ir pagalves galima naudoti keletu skirtingy bady.

1.3.Gaminio aprasymas
Curera® Positioning yra keliy formy ir dydziy.
Padéties reguliavimo ritininé atrama yra tokiy dydziy: 15x60, 20x125, 20x225 cm.
Padéties reguliavimo pagalvé yra tokiy dydziy: 25x80, 50x60, 50x85 cm.
Multi pillow pagalveé yra tokio dydzio: 75x75 cm.
Pleisto formos atrama yra tokio dydZio: 70x26x15/5 cm.
Pagalvé kaklui yra tokio dydZio: @50 cm.
Pagalvé nugarai yra tokio dydzio: 50x85 cm.

MedZiaga: padéties reguliavimo ritininé atrama, Multi Pillow pagalvé, padéties reguliavimo pagalve,
pagalvé kaklui: 50% porolonas, 50% poliestero pluostas.

Pleisto formos atrama: 100% padidinto elastingumo HR puty poliuretanas.

Garantija: 1 metai.

1.4.18pakavimas
IS pradziy jsitikinkite ar nepaZeista pakuoté. Jei randama paZeidimy, prie$ naudojant gaminj susisiekite
su tiekéju.

2. Valymas
Pries naudojant gaminj kitam vartotojui svarbu laikytis Zemiau pateikty nurodymy. Kai dvejojate,
pasikonsultuokite su asmeniu, atsakingu uz higieng, ar tiekéju, kurie padés ir duos nurodymus.



2.1.)prastas valymas

Vidiné pagalveé

Jei naudojamas higieninis uzvalkalas, jis apsaugo vidine pagalve ir jos valymas retai kada reikalingas. Jei dél
kokios nors priezasties reikia valyti vidine pagalve, plaukite skalbykléje maks. 95° C temperatiroje. Pagalve
galima dZiovinti elektriniame dziovintuve maks. 100°C temperatiroje, venkite perdZiovinimo. Kad greiciau
iSdzity, pakartokite sukimo ciklg 3-4 kartus.

Higieninis uzvalkalas (priedas)

Uzvalkalus galima nuvalyti Svelnia valymo priemone (pvz. plovimo skysciu) ir vandeniu ar
tam tikslui skirta dezinfekcine priemone alkoholio pagrindu/valikliu. Taip pat galima naudoti
Perform, Virkon ar Desisoft. Ekskrementy ir kraujo démes btina nedelsiant pasalinti Saltu
vandeniu. AtidZiai laikykités vietiniy instrukcijy ir valiklio vartojimo instrukcijy.
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Keliy sluoksniy uzvalkalus pries skalbima reikia isskirti. Skalbkite su panasiy spalvy skalbiniais.

N\

< 1%

Valikliai chloro ar fenolio pagrindu gali daryti neigiamg jtakg PU pavirsiui ir jy reikéty
vengti. Jei naudojamas chloras, rekomenduojamas maks. 1% misinys.

PASTABA!

Kiekvieng kartg valydami gaminj patikrinkite uzvalkala. Jei jis paZeistas, jj bltina pakeisti arba sutaisyti.

3. Kita

3.1. Laikymas

Visuomet

laikykite gaminius kambario temperatiroje sausoje vietoje. UZtikrinkite, kad gaminys

laikomas tokioje vietoje, kur jis nebus pradurtas, dauzomas ar Salia kity daikty, kurie gali jj paZeisti.

Venkite tiesioginiy saulés spinduliy poveikio.

3.2. Zenklinimas

Gaminys turi etikete, kurioje nurodyta pagaminimo data, gaminio numeris, dydis, prieZitros ir skalbimo

nurodymai ir EAN briksninis kodas.

3.3. Garantija




Siam gaminiui suteikiama vieneriy mety garantija. Garantija galioja gamybos klaidoms. Garantija
negalioja jprastam gaminio nusidévéjimui ar buklés pablogéjimui ar pazeidimams, kurie atsirado dél
nerdpestingo elgesio su gaminiu ar netinkamos jo prieZidros.

3.4. Aptarnavimas ir prieZiura

Gaminiui nereikalingas joks kitas aptarnavimas ar priezitra iSskyrus valyma, kaip aprasyta vartotojo
instrukcijoje.

3.5. Perdirbimas
Gaminiai yra visiSkai perdirbami ir turéty bati perdirbami kaip ,degios atliekos”. ISardymas
nereikalingas.

3.6. GraZinimas ir skundai

Skundai turi biti pateikiami tiekéjui. GraZzinimas atliekamas laikantis tiekéjo nurodymuy ir gali bati
atliekamas po to, kai pateikiamas skundas. Apie paZeidimus transportavimo metu turi bati praneSama
transportuojanciam agentui.

3.7. Simboliy apibrézimai

XXXX-XX-XX «M
/N %

Metai-ménuo-diena Skaityti vartotojo Turintis CE Zenklinima Klasifikavimas pagal
instrukcijg pagal MDD93/42/EEC degumga
=
ARS N &
Negalima déti j buitines Perdirbimas Garantijos trukmeé Nuvalyti
atliekas, laikytis
perdirbimo instrukcijy
L.J
Nelyginti Skalbti skalbykléje DzZiovinti dZiovykléje Pakabinti dZiGti
95°C temperaturoje negreziant

<1%

Cheminis valymas Chloras
draudzZiamas




Pagaminta
Care of Sweden

Kontaktai:

Tel.: +46 771 106600

Faks.: +46 325 12840

El. pastas: info@careofsweden.se

Internetas: www.careofsweden.com

Adresas:

Care of Sweden AB
Box 158

SE-512 24 Svenljunga
Svedija

Apsilankymuy/kroviniy adresas:
Borasvagen 14

SE-512 53 Svenljunga

Svedija

Tiekéjas

UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, 77172 Siauliai, Lietuva
Tel. +370 41 522439

Fax. +370 41 595279

E-mail: info@slaugivita.com
www.slaugivita.com

© Care of Sweden AB, 2011
Care of Sweden ir Curera yra Care of Sweden AB prekiniai Zenklai.
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Pardavéjas: UAB “Slaugivita”
GARANTINIS TALONAS

Irengimo pavadinimas:

Modelis:

Serijos Nr.:

Pardavimo data: PVM Saskaitos-fakturos SLS Nr.:

Pardavéjo pavardé Parasas

Siam parduodamam gaminiui suteikiama 24 garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai paSalinami

gedimai, susij¢ su gaminio medziagy kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos prieZziiiros atveju : Uz jsigyto gaminio (jrenginio) kasdiening priezitirg atsako savininkas arba jo jgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado
dél aplaidziai vykdomos priezitiros pardavéjas pasilieka teis¢ netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (jrenginys) naudojamas paZeidziant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal
paskirtj arba ty¢inio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminj (jrenginj) be pardavéjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar
nekokybiski priedai.

Kitais atvejais: Jei gaminys (jrenginys) pazeidZiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), Zemés drebéjimo ir kt. stichiniy nelaimiy
atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB “Slaugivita” neprisiima atsakomybés uz Zalg padaryta kitam turtui ar asmenims. Garantija
galioja pateikus §j garantinj talona ir pirkimo dokumento kopija.

Démesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikian¢ius gaminius paims kurjeriai. Todél, prasome sugedusj gaminj supakuoti
(pageidautina originalioje pakuotéje) ir perduoti miisy kurjeriui . Kai defektas bus pasalintas, preké bus iSsiysta atgal.

Su garantijos salygomis susipaZinau ir sutinku:
Pirkéjo parasas
Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. Gedimas

Data:
Panaudotos dalys:

Servisas

(Pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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